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W zwigzku z ogtoszonym postepowaniem (w ramach umowy POWER.05.03.00-
00-0073/17- 00/2031/2017/1415) od jednego oferenta wptynety w dniu 25
pazdziernika 2018 r. ponizsze pytania.

Symulator wysokiej wiernosci pacjenta dorostego

36. Symulator musi zapewniac opcjg: ,ustawienie czasu reakcji Zrenic”

Czy zamawiajqcy uzna na zasadzie réwnowaznosci symulator wysokiej wiernosci pacjenta dorostego z
funkcjq modelowania wieikosci Zrenic, ich fizjologiczng reakciq oraz odpowiedziq w zaleznosci od
dawki leku lub stanu pacjenta? Dodatkowo Zrenice mozna modelowad dowolnie w trybie manuainym
lub w zaleznosci od zadanego scenariusza.

49. Symulator musi zapewnia¢ symulacjg sinicy centralnej z regulacjg sity natezenia.

Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z tej funkcjonalno$ci lub zmieni jg na punktowang dodatkowo?
Pozostawienie zapisu w tej formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia ztozenie ofert
innym Wykonawcom co zakidca konkurencje.

51. W zestawie dostepne odwzorowane owrzodzenie stop symulatora.

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z tej funkcjonalnosci lub zmieni jg na punktowang dodatkowo?
Pozostawienie zapisu w tej formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia ztozenie ofert
innym Wykonawcom.

Jezeli Zamawiajqcy nie zmodyfikuje zapisu, czy na zasadzie réwnowaznosci uzna model stopy z
owrzodzeniem lub owrzodzenie jako dodatkowy element naktadany na stope symulatora pochodzqcy
od innego producenta?

Whysokiej klasy symulator dziecka.

6. Bezprzewodowe sterowanie obstugg symulatora

Czy Zamawiajqcy zmieni zapis na ,Bezprzewodowe lub przewodowe sterowanie obstugg
symulatora”? Obecny zapis wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia zfozenie
konkurencyjnych ofert

7. Whasne wewngtrzne niezalezne Zrddio zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i
pneumatycznych.

Czy Zamawigjqcy zmieni zapis na ,Wiasne Zrédio zasilania manekina w powietrze do funkcji
oddechowych i pneumatycznych umieszczone w obrebie symulatora”? Umozliwi to ztozenie wiekszej
ficzby ofert i uzyskanie tepszych cen,

36. Monitorowanie i rejestracja jakosci uci$nigc klatki piersiowe] (glebokosé, czestotliwosc)

Czy Zamawiajqcy uzna na zasadzie 2godnosci rejestracje jakosci ucisniec klatki piersiowej w zakresie 0
— 100% (0% - ucisnigcia nieefektywne, 100% - ucisniecia efektywne)

43. Symulacja drgawek

Czy Zamawigjgcy zrezygnuje z tej funkcjonalnosci lub zmieni jqg na punktowang dodatkowo?
Pozostawienie zapisu w tej formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia ztozenie ofert
innym Wykonawcom.

44. Mozliwosé ustawienia czestosci drgawek

Czy Zamawiajqcy uzna ten parametr za niewazny/spetniony w przypadku zaoferowania symulatora
bez mozliwosci wywotania drgawek? {odnosimy sie do punktu 44)

45, Symulacja sinicy

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z tej funkcjonalnosci lub zmieni jg na punktowang dodatkowo?
Pozostawienie zapisu w tej formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia ztozenie ofert
59. Liczba gotowych scenariuszy w bibliotece: 17

Czy Zamawiajgcy uzna na zasadzie réwnowaznosci liczbe scenariuszy w bibliotece — 13 z mozliwoscig
pdzniejszej kreacfi nowych?



-

Komputer — 1 szt.
64. Dedykowany do wspétpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkeja tabletu

Ekran 2 12"

Czy Zamawiajgcy uzna na zasadzie zgodnosci dedykowany do wspdfpracy z oprogramowaniem
symulatora komputer typu laptop o przekqgtnej ekranu min 12 cali bez funkcji tableru?

68. Tworzenie odpowiedzi glosowej w kazdym jezyku {nagrywanie wiasnych odgtoséw i dialogow
oraz dodawanie ich do listy diwigkdw symulatora)

Czy Zamawiajqgcy uzna na zasadzie réwnowaznosci tworzenie odpowiedzi glosowej w kazdym jezyku
poprzez dedykowany mikrofon? Uwazamy ze bezprzewodowa, dwukierunkowa transmisja diwigku w
zupetnosci pokrywa zapotrzebowanie na odpowiedzi gfosowe w symulatorach wysokiej wiernosci.
Wysokiej klasy symulator niemowlecia

5. Symulator przeznaczony do celéw szkolenia studentdw, lekarzy, ratownikéw medycznych, itp.
Sterowanie symulatorem przez instruktora za pomoca przeno$nego komputera typu tablet

Czy Zamawigjqcy uzna na zasadzie zgodnosci Sterowanie symulatorem przez instruktora za pomocq
przenosnego komputera typu laptop?

7. Whasne wewnetrzne niezalezne zrédio zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i
pneumatycznych.

Czy Zamawiajqgcy uzna na zasadzie réwnowaznosci wlasne Zrédto zasilania manekina w powietrze do
funkeji oddechowych i pneumatycznych umieszczone w obrebie symulatora? UmoZliwi to zfoZenie
wigkszej liczby ofert i uzyskanie lepszych cen.

10. Zasilanie symulatora z baterii akumulatoréw oraz zasilacza 230V, 50Hz

Czy Zamawiajgcy uzna zapis za niewazny/spefniony w przypadku zaoferowania symulatora
przewodowego?

11. Czas ciggtej pracy symulatora bez koniecznosci tadowania oraz wymiany akumulatoréw: ponad 2
godziny

Czy Zamawiajgcy uzna ten parametr za spetniony gdy zostanie zaoferowany symulator przewodowy?
14. Mozliwoéé definiowania nowych lekdw i reakcji na ich podawanie

Czy Zamawiajgcy uzna na zasadzie zgodnosci symulator zawierajgcy bibliotekg lekow wraz z
fizjologiczng reakcjq na ich podawanie oraz manualnym wywotaniu reakcji na dowolny, podany lek?
23. Symulacja obrzeku jezyka

Czy Zamawiajgcy uzna na zasadzie réwnowaznosci brak symulacji obrzeku jezyka, ale mozliwosc
wywofania skurczu krtani?

24, Mozliwoéé szczelnego zatozenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nig

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z tej funkcjonalnosci lub zmieni jg na punktowanq dodatkowo?
Pozostawienie zapisu w tej formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia zfoZenie ofert
innym Wykonawcom co sugeruje zakfécanie konkurencji.

32. Monitorowanie i rejestracja jakosci uciéniec kiatki piersiowe] (gtebokosc, czestotliwosc)

Czy Zamawiajgcy uzna na zasadzie zgodnosci rejestracje jakosci ucisniec klatki piersiowej w zakresie 0
— 100% (0% - ucisnigcia nieefektywne, 100% - ucisniecia efektywne)

35. Fala tetna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciSnieniem, wyczuwalna na tetnicach co najmniej
szyjnej, promieniowej, ramiennej

Czy Zamawiajgcy uzna na zasadzie zgodnosci fale tetna zsynchronizowana z zapisem EKG |
ciénieniem, wyczuwaina na tetnicach co najmniej udowej i ramiennej? W przypadku niemowlgt nie
bada sie tetna na tetnicy szyjnej

37. Mozliwoéé podawania ptyndw domieéniowo oraz doszpikowo

Czy Zamawiajqcy uzna za réwnowazne podawanie plyndw doszpikowo? Wkfadki domigsniowe w
symulatorach zazwyczaj nie pozwalajq na podawanie pfynow.

38. Mozliwos¢ zaktadania wktucia dozylnego i podawania ptynéw

Czy Zamawiajgcy uzna na zasadzie réwnowaznosci mozliwos¢ podawania plynow poprzez zatozone
na state wkiucie dozylne? Pozwoli to na oszczednosé kosztéw eksploatacji. .

40. Symulacja drgawek



Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z tej funkcjonalnosci lub zmieni jg na punktowang dodatkowo?
Pozostawienie zapisu w tej formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia zfozenie ofert
innym Wykonawcom co sugeruje zakidcanie konkurencji.

41. Motiliwosé ustawienia czestosci drgawek

Czy Zamawiajgcy uzna ten parametr za niewazny/spetniony w przypadku zaoferowania symulatora
bez moziiwosci wywolania drgawek?

42. Symulacja sinicy

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z tej funkcjonalnosci lub zmieni jg na punktowang dodatkowo?
Pozostawienie zapisu w tef formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia zlozenie ofert
innym Wykonawcom co sugeruje zaktdcanie konkurencji.

46. Wbudowany w oprogramowanie sterujgce symulatorem generator wynikow badan
laboratoryjnych

Czy Zamawiajgcy zrezygnuje z tej funkcjonainosci lub zmieni jg na punktowang dodatkowo?
Pozostawienie zapisu w tef formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemozliwia zfozenie ofert
innym Wykonawcom co sugeruje zaktécanie konkurencji.

57. Mozliwosé instalacfi oprogramowania sterujgcego i do budowy oraz testowania scenariuszy
zdarzen na innych komputerach bez dodatkowych licencji

Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z tego parametru lub zmieni go na dodatkowo punktowany? Uwazamy,
Ze posiadanie kifku niezaleznych komputerdw sterujgcych powoduje niestabilnos¢ | zakfécenia
dziatania symulatora.

Odpowiedi.

Uczelni nie przewiduje zmiany zapiséw w wymaganiach merytorycznych specyfikacji. Ogtoszenie to
zostato poprzedzone analizg i wynika z potrzeb Uczelni. Wskazane funkcjonalnosci wynikajg z
mozliwosci zrealizowania zatozen programu ksztalcenia i osiggniecia efektow ksztatcenia w
poszczegdlnych obszarach.

Na podstawie rozeznania informujemy, Ze istniej co najmniej 3 producentdw spetniajacych opisane
kryteria.

W zwigzku z powyiszym, Uczelnie nie bedzie rezygnowata z funkcjonalnosci, ktére wynikajg z potrzeb
Uczelni tj. mozliwosci realizowanie kierunkowych efektdw ksztatcenia ktore powinni uzyskaé studenci
oraz zaplanowanego rozmieszczenia symulatordw w poszczegolnych pomieszczeniach.







